
Bijlage 2:  Programma Ecmosim training 
 
ECMO Sim nieuwe stijl 
 
Docenten 
Arno van Heijst (Neonatoloog) 
Marije Hogeveen (neonatoloog) 
Tim Antonius (neonatoloog) 
Theo Peeters (Verpleegkundig specialist) 
Leonie Lof (ICN Verpleegkundige) 
 
ECMO training nieuwe stijl zal voldoen aan de door ELSO gestelde eisen aan 
training van center of excellence in ECMO. 
 
Theoretische kennis zal worden geïnstrueerd in ECMO module ICN welke 
gevolgd kan worden door ICN verpleegkundigen met minimaal 2 jaar NICU 
ervaring. Verder wordt 1 maal per jaar bijscholing gegeven gedurende 1 dag.  
 
Meerdere malen per jaar zal hier bij aansluitend gedurende een hele dag 
training worden gegeven, ECMO SIM.  
Het programma zal bestaan uit: 

 Introductie en uitleg van de dag (bijlage 1) 

 Waterdrills  (bijlage 2) 
waarbij elke kandidaat de vereiste vaardigheden moet kunnen oefenen. E.e.a. 
zal worden aangeleerd m.b.v. 4 stappen model (1/ wordt voorgedaan, 2/ wordt 
voorgedaan met uitleg, 3/ wordt voorgedaan maar kandidaat praat instructeur 
er door heen, 4/ kandidaat doet procedure). 

 CRM uitleg en voorbeelden 

 Scenario training (4 scenario’s) waarbij in cyclus van 1 jaar alle vereiste 
onderwerpen aan bod zullen komen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden 
van aantal van te voren ontworpen scenario’s (bijlage 3) 

 
Deze dag zal eenmaal per jaar worden gevolgd door ECMO verpleegkundigen 
en stafleden. Per dag zullen aanwezig dienen te zijn 8 verpleegkundigen, 2 
stafleden, Theo Peeters, en Tim of Marije en perfusionist. 
 
 
Praktische vaardigheden zullen worden geoefend d.m.v. zgn “waterdrills”, 
samen met perfusie.  
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Waterdrills 
 
Onderstaande onderwerpen komen tijdens deze  waterdrills aan bod komen: 
 

1 Gas, Water en Licht laten aansluiten aan het ecmo console. 
2 Het laten plaatsen en benoemen van de disposables. 
3 Na het plaatsen van de disposables deze fixeren in de juiste hoogte en 

richting met uitleg waarom enz. 
4 Druktransducers laten aansluiten en benoemen, nullen en alarmen laten 

instellen en ook zeggen waarom. 
5 Het laten primen van het systeem met NaCL 0,9% met karmijnrode 

kleurstof. 
6 Het systeem laten  ontluchten. 
7 Het laten uitzoeken van de ven. en art. canules met bijbehorende 

motivatie. 
8 Het controleren van de crashkar op alle reserve onderdelen. 

 
 
Het systeem is opgebouwd,  gereed voor aansluiting en er kan gestart worden 
met de calamiteiten training. 
 

1 Bij een rollerpomp het opzettelijk veranderen van de occlusie. 
2 Het laten oplossen van problemen veroorzaakt door veneus lucht. 
3 Het verwijderen van veneus lucht uit de centrifugaalpomp. 
4 Het laten primen op een eenvoudige reserve console van een reserve 

oxygenator. 
5 Het laten vervangen van de oxygenator. 
6 Het laten opschuiven op vervangen van een pompslang bij een 

rollerpomp. 
7 Het laten vervangen van een bladder. 
8 Het laten vervangen van diverse zekeringen. 
9 Druk-transducers onklaar maken. 
10 Stroom uitval creëren. 
11 Delta P over de oxygenator verhogen  
12 Het tijdelijk afsluiten van een klein gaatje in  de veneuze lijn m.b.v. 

knochenwachs 
13 Het oefenen van hoe te handelen om met een ecmo systeem op stap te 

gaan naar bijvoorbeeld een ander ziekenhuis of cath. kamer. 



14 Een compleet systeem vervangen door een nieuw systeem te primen en 
dan dit aan te sluiten door slechts 2 nieuwe connecties te maken. 



 

 
 
 

 
 



 
1. Calamiteiten 

 Stroomuitval (stekker/zekering) 

 Heather en capnograaf zijn uitgeschakeld 

 Oorzaak opsporen (vanaf de muur tot Hl20) 

 Probleem oplossen (stekker,zekering,schakelaar) 

 Monitoruitval 

 Pompstop 

 Probleem snel te verhelpen, herstart 

 Probleem niet te verhelpen 

 Handdraaien, controle pulsatie slang en controle bladder 

 Draaien in de “Free”, controle pulsatie slang en controle 

bladder  

 Gasdruk valt weg (O2, CO2  en perslucht) 

 Controle toevoer 

 Disconnectie van:  

 Veneuze saturatie 

o Controle bevestiging (op display “CEL” of “----“) 

 Drukmeting 

o Pomp stopt, display  -**- = module is stuk of afwezig, ---- = 

module stuk ,     ▪ = niet geactiveerd 

 Pompstop 

 Stroomuitval  

 Controle stroom toevoer (evt. handdraaien) 

 Hoge lijndruk 

 Controle druksysteem (stolsels in druksysteem of long, 

obstructies) 



 Controle ECMO-systeem 

 Opnieuw ijken 

 “NOCOMM” 

 Communicatie met de monitor herstellen  

 Draaien in de “Free” 

 Runaway 

 Pomp draait sneller of langzamer dan de ingestelde waarde 

 Opheffen, pomp op nul en weer opdraaien 

 Safety-S 

 Na verscheidene Runaway’s 

 Pomp uit/aan zetten en de flow weer opdraaien 

 Blädderboxalarm  

 Te weinig veneuze retour 

 Pomp omlaag draaien 

 Bed omhoog 

 Bladderbox aandraaien  

 Vocht toedienen 

 Slangruptuur 

 Lucht in het systeem 

 Bloed in infuussysteem  

 Heater valt uit 

 
 
 


